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SHANDONG DADDY'S CHOICE HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO,, LTD
TIANDINGFENG ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO DE GARDEN STREET, CONDADO DE LINY], CIUDAD DE
DEZHOL, PROVINCIA DE SHANDONG, CHINA, 251500 CN

Las siguientes muestras se presentaron e identificaron en nombre del clisnte como:

Descripeion de la muestra . Mascarilla (A) (mascarilla protectora)

Color de la muesira : Blanco

Composicidn : Tela no tejida fundida por soplado

Fabricante : SHANDONG DADDY'S CHOICE HEALTH SCIENCE AND TECHNCLOGY CO., LTD

Proveador: SHANDONG DADDY'S CHOICE HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.. LTD

Estilo N.# Purigm

Fecha de recepcion de la ¢ 4de mayo de 2020

muestra

Periodo de prueba : 4 de mayo de 2020 - 4 de junio de 2020

Resultados del ensayo ; A menos gua se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este informe de
ansayo solo hardn referencia a las muestras probadas, Pam mas informacidn, consulte
{as sigurentes pagnas.

Pruebas llevadas a cabo - Pruebas seleccionadas a peticidn del soliciiants

Conclusidn: ——

Muestra n.® Nive! de recomendacidn

A FFP2 NR

Firmado para y en nombre de
SGS-CSTC Standands Technical Services (Gingdae) Co., Lid,

[Consta firma)
Angel Guo (Ejecutivo de cuentas)
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Resuliado del ensayo

sparas filiranies de protec

marcado”
(EN 149:2001+A1:2008)

Clausula 7.4 Embaiaje”
(EN 149:2001+A1:2002 Clausula &.2)

Requisito del ensayo

Resultados Comentario
Las medias mascaras filtranles deben ponerse a la venta embaladas de 1al forma que estén c Apia
profegidas contra los dafios mecanicos y la contaminacion antes de su usno, ks

Clausula 7.5 Ma
(EN 149:2001+A1;2009, Clausulas 82,831y 8.3.2)

Reguisito del ensayo
Resultados Comentario
Los materiales empleados deben ser adecuados para gue aguanten |a manipulacitn v el uso
durante el periodo pere el que se hs disefiado Ia medias mascara fillrante. Cumpie
Despues de sersomehda al ensavo de acondicionamiento descrito en el apartado 8.3 1,
ninguna media mascara fillrante presentara dafios mecanicos del adaptador fécil o de las Cumple
| comeas. Apta
Después del acondicionamiento descrito en los apartados 8.3.1 y 8 2.2, |a media mascara
filtrante no debe aplastarse. Cumple
Cuaiquier maierial del medio fillrants que sa desprenda por la acoidn del paso del caudal de Cumpi
aire & través del fillro no debe constituir un peligro o dafio para el portader. s

£3

Clausula 7.6 Limpieza v desinfeccién®
(EN 149:2001+A1.2008, Clausulas 8.4, 8.5y 8.11)

Requisito del ensayo
Rasultados Comentario
Si la media mascara filtrante esta disefiada parz ser reutilizable, los matenales utilizados Mo aplice
deben rasistir los agenles de limpieza v desinfeccidn y los procedimientos especificados por el {No esta
fabricanta diseftada para | No aplica
En relacién con 7.9.2., después de su limpleza y desinfeccidn. 1a media mascara filtrante que =8
conira parficulas debe safisfacer los requisilos de penetracion de la clase relevante, reutifice)

A manns quRr S ACUEIGE [0 nonimnD por esentn, i Sociedad emite este documento sojelo & sus Condiciones Generales de Servido

[Consta sello; (Texto en impraess @l doso, dispanible bajo demanda o Acoesibe. e Bip ey sa8 comien/Temms-and-Candiions 850x v, para doasmentos an
chi }5 rvicios d formato.  alecronios,  sujetes & s Thimieos  y  condiciones  pars  documentos eleclnicos gesponibles on
mo) Servicios de pltpurens ss comveniT arme-and-ConditioneTenms-£ Documents nape Se lama {8 slencitn sobe (4 Gmiacidn de responsabiidad. &

inspecciﬁnypruebas indamnizacitn y lns cueshonas legailos que-se esbicoen on los msmos, Se advieda a cusiquier ulle o esie documenio gue la
SGS-CSTC Stand infoemscaon aqui contenids refigia las resultados halisdns por In Sociedad en of momente de au intervncién axciusivaments y dentro dis los
SG5- tandards mmummuﬂm&a.niﬁm Ls Bocedad solo sern responsshis con respects B su Cllants y este documenio no
Technical Services wxonefa & &5 paites ¢o una FansscGon pams ejercer lodos sus dorechos y obligacionss en virtud de los decumentos de i3 ransaccion, Este

. docurmanto Sclo pueds reprodudirss en su ioteldad Sin is apobacidn previn por caonto de [ Socedsd. Cualquisr alleracion, frauda o
{Qingdao) Co. Ltd.] talsficacion no autorizada dal conienid o I spatiencia de este documento es Segel y ios InfrEciores pusdan $er procssasos con lodo &
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Cla I O m igg”®
(EN 149:2001+A1:2009, Clausuls 8.4)
Requisito del ensayo
Resultados Comentario
La media mascara fillranie debe somelerse a ensayos de comportamiento praclice en condiciones si
reales. Eslos ensayos generales tenen como propdsito comprobar las imperfecciones del aquipa Sy L Apta
que no puedsn delerminarse mediante Jos ensayos descritos en ofras panes de esta noma. ekl i
8 Acabado ks
(EN 148:2001+A1:2009, Clausula 8.2)
Requisito dei ensayo
Resultados Comentario
Las partes del dispesitivo que vayan a astar en contacto con al portador no deben poseer bordes Sin bordes
cortantes o rebabas. cortantes o Apta
rebabas
Clausula 791 F aerlor |
(EN 149:2001+-A1 2009, Cliusula 3 5)
Requisito del ensayo
Resultados Comentario
La fuga hacia el interior lotel congla de fres componentas: fuga por &l ajuste con la cara, fuga por
la valvuls de exhalacion (sl existe) y penetracién del filtro. Para lzs medias mascaras filtrantas
dispuesias segun las nstruccionas del fabricanta, al menos, 46 da los 50 resultados de los
ejarcicios individuales para |a fuga hacia el inlerior lotal (es decir, 10 sujetos x 5 ejercicics) no oo
i : etalies se
deban ser supsriores al: muestranen &l | Apta
25 % para FFP1, 11 % para FFP2, § % para FFP3 Apeéndice 1
y, de manera adiclonal, al menos 8 de las 10 medias aritméticas de los portadores individuales
para la fuga hacia el inferior tolal no deben ser superiores al:
22 % para FFP1, 8 % para FFP2. 2 % para FFP3
Apéndice 1: Resumen de los datos del ensayo
s dele de hacia gl inter|
Sujetc |N°muestra] Condicion |Caminar (%)]  Cabeza Cabeza Hablar (%) | Caminar (%) | Media (%)
ladoflado (%) arribafabajo (%)
1 1 E. recibida 66 Tl 71 7.2 8,7 7.0
2 Z E recibida 6.3 6,7 b | 7.0 6,4 6,7
3 3 E recibida | 885 | 4 7.3 7.3 68 T.0
4 4 E. racibida 7.0 7.8 7.8 8.0 74 76
5 5 E. recibida 64 74 7.2 72 6.5 €9
] ] C, Térmico B.5 73 74 T4 687 T
7 7 C. Termico 54 72 78 7.2 68 7.0
8 8 C. Térmico 8.8 7.3 7.2 1.2 67 7.0
] 9 . Térmico 7.2 8.0 7.8 B, 7.5 7.7
10 10 C. Térmica 71 7.6 81 7.8 7.3 78
50 de 50 resultados de ejercicios individuales = 11 % Apta
10 de 10 medias artmeticas individuales = 8 %
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Sujeig Longitud de carag (mm) Anche de cara (mm) Profundidad da cara (mm) Ancho de boca (mm)

1 120 130 104 59

2 122 140 115 65

3 118 160 139 55

4 112 122 119 B3

5 110 130 118 &80

B 115 119 110 58

T 112 123 113 55

] 103 130 100 50

g 118 138 130 &3

10 120 135 125 80
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{ENHQ 2001 +A1 2009, Clausuia 8,11 y EN 132747 2019}

Regquisito del ensayo Resultados Comentario
La penetracion del filtro de la media mascara filtranle debe satistacer los requisilos establecidos
en la siguiente lakbla.
] Penetracion méxima al agente de ensayo
Clasificacién Enssyo con doruro de sodic 95 |Ensayo con aceite de parafina 95 /min
Iierirs
% % Los detalies se
max. TREX. muestranen 2l | Apta
FFPT 70 i fpSiaes
FFP2 6 b
FFP3 i 1
Apéndice 2: Resumen de los datos del ensayo
Penetracion del material filtrante
Agante Condicion N.2 mueslra Feﬂ?:;dﬂ“ Evaluacion
i1 01
Eslado en que se recibe 12 0.2
13 01
14 0.2
Evisaym cL b o Uso simulado 15 0,1
16 0.1
. : ; 17 0,
Resistencia mecéanica + 18 0 :
acondicionamiento de temperatura 8 D’ 5
20 0,2 Apta
Estado en que se recibe 21 0.3
22 0,2
: 23 0,3
E““Wpamm‘}igam de Uso simulada 2 0,2
25 0.2
Resistencla mecénica + S?’ g'g
acondicionamiento de temperatura a8 ﬂ. 3
Acondicionamiento de caudal: filtro tnica: 95,0 Vmin
A Maas quo S8 sossdo lo contranid por aserilo, b8 Socedad emite este documEnio Sujelo & fus Conditionss Genarales de Senncn
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g 10 Compatibil con
(EN 148:2001+A1:2009, ClAusulas B.4 y B.5)
Requlisito del ensayo Resultados Comenlaric
Log materiales que puedan entrar en contacto con fa piel del portador no deben provacar initacien Sin irritacidn ni
nl cualguler olro efecte adverse para la salud. afeclo adverse | Apta
para ls salud
Clausula 7.11 Inflamabilidad*
(EN 149:2001+A1:2009, Clausula B.6)
Requisita dal ensayo Resultados Comentario
El material utilizade no debe representar un peligro para el portador ni debe ser de naturaleza
altamente inflamable. Los detalles se "
Cuando se pruebe, la madia mascara fitrants no debe continuar guemandosa mds de 5.5 muestran an el | ~PtA
después de haberse retirado la llama. Apéndica 3

Apéndice 3; Resumen de los datos del ensayo

Inflamabilidad
Condicidn N.2 muestra Resultado Evaluacion
2 29 Arde durante 0,13
Estado en que se recibe 3[}_ Arde durante 0,15
Acondicionamiento de 31 Arde durante 0,1s Apta
temperatura 32 Arde durante 0,1s

14

Contenido de didxido de
+A1:2009, Clausula 8.7)

(EN 149:2001

Requisito del ensayo Resultados Comentario

El contenido de didxido de carbono en &l alre de inhalacion (espacio muerto) no debe exceder un Los detalles se
promedio del 1.0 % (2n volumen), mﬁﬁﬂmel Apta

Apéndice 4: Resumen de los datos del ensayo

Centenido de didxido de carbono en el aire de inhalacién

Condicién N.® muestra Resultado Evaluacidn
33 0,7125 %
Eﬂ‘“‘gﬂbgua se 34 0,7135 % Valor medio : 0,71 % Apta
35 07145 %
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Informacion agul contenida refieja ios resultados: heiflados por i3 Sociedsd en of momenta de =u intervencion sxclusivamanis ¥ dondo de os

SGS-CSTC Standards limitaa de fas nstrucciones det Cliente, S| 1as hulsera. La Sociedad soli serd responsable con raspecto a su Cliente y este documente no
Technical Services 2xnnara & las parles de una transaccidn pars ejarcer lodes sus derechos v cbligaciones en virtud de Ins documentns de la ransacctn. Este

; dnoumento sofo puede ropreducirse en su lolalided, sin ls aprobadion previa por esoito de &8 Sociecad. Guminuier nllerscidn, fracde o
(Qingdao) Co., Ltd.] fatsificacisn no autorizada del contenido o ia aparienca de exie documento &5 begal y 108 INfBcIores pueden Rer procesadns con fodo el

puso du b3 loy. A menos qua se indique lo contrarnio, ks mesullados que s muestran en oste informe de ensayo so/o hardn referencis & as

muersiras probodas y diches muesims se consenvaran sobo duranis 30 dias,
BGEE-C8TC Slandards Technical  Mtoncitn; Pars comprobar la putenticidad el infeave de sresayu/nspecckn v el cerficedo, contesie con nosoms en & teldfona: (B6-T55
Services {Qlingdao) Co.. Lid 82307 1443 o oncanea elacirtinken; GN Doceheck sgs com

SG5 Condor, No. 143, Thuzhou Rasd. Distrile de Lacshan, Qingdas, Chna 268101 T, (38-532) 4859 0883 F 1HE-HAZ ) EINE 4258
Laboratorio extil WA I EDTOUD COM, T

[Consta ol mismy bodo en ching] Comes slaskinico sgs china [sgs cam

Miembro del Grupo 5GS (565 S4)

04 o1,z [VoEw,




(TRADUCCION JURADA DEL INGLES AL ESPANOL)

(SWORN TRANSLATION FROM ENGLISH TO SPANISH)

[Consta logotipo: [Consta logotipe:  [Consta logotipo: F[ﬁgiﬁ‘}mﬂ“ en chino]
5G5] ilac - MRA] CNAS] CNAS L0604
Informe de ensayo SL22002253011801TX Fecha: 4 de junioc de 2020 Pagina 7 de 10
ausla 3 Arnes de cabaza®
(EN 148:2007+A1:2008, Clausulas 8.4y B.5)
Requisito del ensayo Resuitados Comentario
El disefic del amés de cabeza debe ser de tal forma gue la media médscara fitrante pueda ponermse Clalngts
v quitarse faciiments. mp
El armnés de cabeze debe ser gjustable o suloajustable, siendo edemds o suficients nobusto como Apta
para sujetar firmemente la media mascarg fiirante en la posiciin reguerida ¥ capaz de maniener Cumple
los requisitos de fuga hacia el interior total del equipo.
Clausuls 7.14 Campo de vision®
(EN 149:2001+A1:2009, Clausula 8.4)
Requisito del ensayc Resultados Comentario
El campo de vision puede considererse acepleble i asi sa delerming en sl ensayo da Cumole
comportamiento practico. i An
Clausula 7.15 Valvula(s) de exhatacion®
{EMN 1453:2001+A1:2008, Clausulas 8.2, 8.9.1, 334y 8.8)
Requisito del ensayo Resultades Comentario
. ; o No aplica debido
{3} Una media mascara filranta puede tener una o mas vailvulas de exhalacion, les cuales deben & b il da
funcionar correctamente en lodas las direcclones. uxha;ﬁlﬁn
{b} Si se dispone de véalvula de exhalacién, esta debs protegerse contra, o ser resisiente a, fa No aplica debido
suciedad v los dafios mecanices ¥ puede cutnirse o inciuir cualgquier otro dispositive necesario a la valvula de
para gue la madia méscers cumpla con lo gus se estableca an sl apartada 7.9 exhalacion
No aplica debido No aplica
(c] 5l se dispone de valvulas de axhalacion, estas deben continuar funcionando correctamente lap ;a 3 d
daspués ds sometsrse a un caudal continug de exhalacion de 300 Vmin durante 30 s. 2 eaxl:ai;:'an a
(d] Guando Ia valvula de exhalacion esté montads an &l adaptadar facizl, debe soporiar una No Iapﬂ.'f «\::et:_jidu
fusrza de Iraccion de 10 N aplicada axiaimanta durants 10 s . :x;:a:';n =

[Consta sello: (Texto en
chino] Servicios de
inspeccidn y pruehas
8G5-CSTC Standards
Technical Services
(Qingdae) Co., Ltd.]

SGE-CSTC Standards Tachnical
Services (Qingdan) Ca., Lid,

Laboratoria textil

A rEn0s que - se Ztuerds [0 conlranc 207 esciin, in Socioded ermite 2 documento sujets & sus Cundicones Generales do Sarvids
anpresas al derso, disponiile bajo denmendd o sccesibie oo BEDTWY ET comiealTarvs-and- Cond i aspx v, pare documentos e
feprato  sleclonico,  sujetoe & los Téomnes  y  condiclones  pars documeato:  slechdmicos disponinless e
Blpedinnnw sige Eomier (T e nilfice T o1t Dovunenits sany, Se ([ama (3 stencidn sobre |& kmiladin de responzabfidad, f
indemnizacon y las cuestones legales gue S0 gelablicen en las miamos Se advierte a cuslqueer liluler de oste documentn ue (s
Infarmacion agul contenida refisfa les reaultudos taffados por ks Socledad on el momeants da sy itenvencion exclusivaments y centro da jos
limites da lag ingirecciones del Chents, =i k2 hubiera. La Sodedard soln 4ond meeponanhie con respecta 8 su Clients y esie dosuments no
ernners 2 ias panes de UNd ransaccion para clercer fades sus d e y odigaclonzs an vifud de los docurmentse de la ranssocon. Sxia
doeuments ofs pukde reproduciree 2n cu tolalidad, s 9 apiobadion prends por catnto de |8 Sociedad, Cualquier slleradion, fraude o
falsificacion no aulofzads del conteruoa O i3 aparsnca de el dommentn s Tegal v Jos infractores puedsn ser procesados con logs ol
posa s i ley. A menss que ¢ indique o contrane, ks resillados G0 S Musion =0 =51e Micme db enséye solo herdn refemsiicia a las
musesiras probadas v diohas muesiras se congaruanin solo duamsnbs 20 dlas

AMencidn. Par eampreoar 18 sulentcidad del informe de snssyofmgienci i of coificade, contacte con nasstros en al tsféfor: (B0 T8}
BID7 1440 o en comac al=sirdmes: DN Docchedk sgs.com

865 Canler, No. 143, Zherhon Rozd. Disingo de Laoshan, Qingdao. Chisg 2RA01 T (BR-A32) 6050 S0GA F, (36-532) B354 4258
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[Consta logotipo:

[Consta logotipo:  [Consta logatipo:  LConsta texto en chino)

SGS] ilac - MRA] CNAS] e
Info :
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Cléusula 7.18 Resistencia a Ia respiracion®
(EN 148:2007+A1;2008, Clausuia 6.9)
Requisito del ensayo Resultado
5 Comentaric |

en la siguiente tabla.

La penetracian del fiitro de la media mascara filtrante dabe satisfacer los requisitos establecidos

i o Resistencia maxima permitida (mbar)
Inhalacion Exhelaciin Los dalalles se
mestr,
. 30 Umin 85 Ifmin 160 l/min Hpén:i.:::r!li” o
FFP1 0.6 21 3.0
FFP2 07 2.4 a'n
FFP3 1.0 a0 310
—
Apéndice 5: Resumen de los datos del enzayo
< @l ra [mbar)
N gue ' ;
it bg Caudal Especimen N.2 36 Especimen N® 37 Espécimen Mo 38 —I
sl nBCDEABCDEABCDE
lacion g:l;m!n 031031020303 |03|03]03[02]03 03/03)03|02]03
S m::f it 112 12] 1211 11l ]12] 1.4 1:1 1'1
e . D {15161 16[15|16]16][16[16[18[16] 1515 18 1.6 1T_J
Espécimen N2 35 Espécimen N.2 4] Espécimen N.2 41 |
= ABCDEABCDEAECﬂE
nhalacion ;25:::-: 03/03/02/03/03[03[02(03([02|03]03 0302|0202
e L XN Y Y KN KN KK P R XN RN SR EE Y EEN REA K
e L 16116 [15(16[18]16]18 11715 INIREAEE AR AERAEE:
Amcﬁmm e Espécimen N.242 Espécimen N.2 43 Espcimen N.2 44
; _ AECDEABCDEABCDE
Inhalacién ggtm 03[o03 |053]|02]02|02]02(03|02]02]02 03loz2|02]03
_ =2l ARSI R KR R EF I EF A EER ERAER) 1211112 14
_ mi 1715161618116 156] 17 ; ;
T Exha i 2 RER REARRA REAER] KX ERAERAEE

Al r{ﬁrando directamente hacia adelante; B: mirando verticalmente hacia arriba: C: mirando verticalments hacia
abajo; D: tumbado sobre el ladoe izquierdo: E: tumbado sobre el lado derecho

|Consta sello; (Texto en
ching) Servicios de
inspeccian y pruebas
SGS-CSTC Standards

Technical Services

(Qingdao) Co,, Lrd.]

SG5-C5TC Standards Technical
Sanvices (Qingdao) Co., Lid

Laboratonio textl

A menns gui se sousrds lo contrario. por sacrta, (3 Sociedad smide esle documento sujele a sus Condicdones Cenergies de Senvicia
impresas 8l derwo, disponible has n-mm o accesible en hito hwaw sgs conen' lednp-ang-Condifions aspx v, Dora docEmentos an
formatn  aleciranico,

sujatos los Témnos y condiciones  pwra  documenios  slecirinicos  disponiblas en
@MMMLM%M&M S& Bama la sbencian sobre fa limitacion da responsabilidsd, 1

u'ldlrnluzﬂcrﬁn'u s cimstionss logales yue se esiablecon en los mismos. Se adviede a cusiquier filular de eshe documenio que la
l:::l comtenida refela los resulledos heftados por ks Seciedad en el momento de = infervencian exclushamentes y dentra de jos
limi=s de ks insincciones def Gllente, gl les hublam. Ls Socedad solo serd responsable con respecto 8 s Clenis v eske dooumanto no
EXONEE A &% partss 08 Una trsnsacdin pere ejercer todos sus derchos y obfigaciones en virted du los docummantos do la ansiccion. Exle
documants solo puede reproducise en su iolslided, sin #8 aprobacion previn por esarilo da ls Sociedad. Cuslquier alivracion, fraude o
faisificactn no suterzada da! contenido uhmﬂm-&a:huhdmmrsﬂnmﬂﬂgalyhﬁnhﬂuﬂ;mﬂdﬂnm procosades won lodo o
pasa de la b=y A menos que s2 indiges lo o2 e dos gue sa an on esls informe do ensayo solo haran relerencia a ks
muesiras protadas y dichas mussiras se consenvaran solo dureme 30 dias
Atencin: Fam comprabar |a autenticidad del Informe de enssyofdnapeccitn ¢ of corfificade, contacds’ con nocclies oo ol iekefona: (B8-758)
2307 1445 0 en tormes slecindmicn N Dotchecs 503 tom
868 Center, Mo, 143, Fhuzhou Poad. Distrilo de Laoshan, Qingtas, China 266101 T, (B5-532) 6800 GRBA F (BA-532) BEIH8 4250
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(TRADUCCION JURADA DEL INGLES AL ESPANOL)
(SWORN TRANSLATION FROM ENGLISH TO SPANISH)

[Consta logotipo: [Consta logotipo:  [Consta logotipo: é&;ﬁ%mm en chino]
5GS) ilac- MRA] CNAS] CNAS LOG04
Informe de ensayo SL22002253011901TX Fecha: 4 de junio de 2020 Pagina 9 de 10
usula 7.17 &
(EM 145:2001+A1:2008, Clausulas B.9y B.10)
Requisito dal ensayo _ Resultados Comentario
I i i3 a |a respiracidn
: s con valvula:
Después del ensayo de obstruceion, las resistencias a la respiracién no deben exceder de;
FFP1: 4 mbar, FFPZ; 5 mbar, FFP3: 7 mbar & un caudal continuo de 85 Umin Opcional selo
La resisiencia a la exhalacion no dabe excader de 3 mbar a un fiujo continuo de 160 Umin. para equipos de | No aplica
un solo tumo

Daspués del enaeyo de otrwumén lu resistencias @ s respiracién no deben excedar de:
FFP1: 3 mbar, FFP2: 4 mbar, FFP3: 5 mbar a un cavdal continuo de 85 I/'min

Clausuls 7.17.3 Penatracidn del matenal fillrante
Todos los tipos de medias méscaras filtrantes conlra particulas (con valvula y sin vavula) que
cumplan los requisitos de obstruccidn deben tambign cumplir log requisitos.

_ ) Penetracion maxima al agenle de ensayo
Clasificacidn Ensayo con clorura de sodio 85 Umin|Ensaye con aceite de parafina 95 lmin) Opcional solo
a % para equipos de | No aplica
= un solo twmo
MEx. .
FFPT 20 20
FFP2 b b
FFP3 1 1
Clausula 7.18 Partes desmontables®
(EN 148:2001+41:2008, Clausula 8.2}
Raquisito del ensayo Resultados Comentario

Todas las partes desmontables (en caso de que exislan) deben conectarse y asegurarse facimente No aplica

sismpre que sea pasible, d& modo manual Mo aplica

* Los ensayos se llevaron a cabo por (Jiangsu Guojian Testing Technology Co., Ltd) (CNAS L10118)
y evaluados como competentes, por 1o que no se incluyeron en la planificacién acreditada del CNAS para nuestro
lzboratorio.

Valor del
Método de ensayo: segin 150 3071:2020; 0,1 malfl extraccion de KCL

valor del pH 6,28 40-75 APTA

Mota:  valor del pH del medio de extraccion 2,80
Temperatura de |2 soluciGn de exiraccion 21,6°C

A menos que se scuerde 10 conirano por escrila, i Sociedad ensle esly documento sujetn 3 sus Condiciones Gensralos de Servicks

[Consta sello: (Textoen  Impresss &l dorso disponibls taj demands o accesible an hitplfuweew.sos cumhen/Terms-and-Coneilions asex v, para dooumentos &n
formatn  slectronion,  sujelos & o= Témninos v condicieces para  documnentos  elecronicos  dizponiblas  en

Ghi!‘lﬂ} Servicios de Ittrdfwarar 5o camitnfTerms. snd-Conaiicasdemis-s-Cocumants aspx. Se dama | stencion sobm la imiadén de msponsabiidad, s
inspa;cién ¥ pruehas idemnizacidn y |as cuestones legales que 3 establecen en los mismos. Se sdvierie a cualquier liler de esfe doecuments que (2
s iracin sl contenida refieia los resuimdos hallados por 1a Sociedad an el momento de su inlervencion oxcluslaments y dentro e s

SGS-CSTC Standards limites de las instucciones del Cllents, 3i tas hublera. La Socledad salo serd resporsabln ton resposto & £u Clisnta 'y sste docamants Ao
Techni-:al Services exofern & las partes de una ansacolin para ajsrcet 10dos sus derechos v obfigaciones en virled do los documenios de |8 ransacctn. Exe

: w:m-mmmuanmuwmmp«mmum Cosiquiar slteraciin, fraude o
(Qingdac) Co., Ltd | falsdficacidn no autorizada del contenida o le spariencia de este documento ss degsl y ios infracloms pusden Ser proCEa8g0S G0N 1600 81

prics chix i oy . A s que se indigue o contrario, j03 resuitados quE se muestan en esle inlame i ensayo solo hardn referends o 8
Inushizes prodadas v dichas muesine: se conzenardn solo durante 30 dias.,
SGS-CSTC Standards Technical  Atencidn Para comprobr ke aubenficidnd del informe de ensayofinapeccién y ef canficade, conlacts con nosolros on of teiéfona: (BI5-TAS)

Seivices {CQingdav) Co., Lid. BAOT 1443 & an Conrmo alncdnion: SN, Doishec 3gs nom
838 Canlor, No, 143, Zhuzhou Rosd. Digtrito de Laoshan, Qingdse, China 266101 T. (85-532) 6690 B688 F, (B5.532) 8388 4255
Laboralonno textil WSRO, GO N
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[Consta logotipo: [Consta logotipo:  [Consta logotipo: [Gonsta texto en chino]

- ENSAYO
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Ensayo incerlidumbre |
Fuga hacia el interior total 2,98 %

Penetracion del material filtranta 1,00 %

Inflamabilidad 1,00 %

Contenido de didxido de carbono en &l aire inhalado 0,93 %

Resistencia a la respiracién 1,90 %

Valor del pH 3,98 %

Imagen de la muestra
[Constan dos fotos de una mascarilla con laletra A)

La declaracitn de conformidad de este informe de ensayo se basa exciusivamente en los valores medidos por el
laboratorio y no tiene en cuenta ninguna incertidumbre.

***Fin del informe™*

A mencs que S& ACLETIE K condranio por ascrio. |3 Sociedad amite este documento sujelo 8 Sus Condidongs Generales de Senvicio

Consta sello: [Texto en impretas al dorso. disponiis bajo demands o eccosibie en hitoodweaw 606 comienTerms end-Condill ofs auiy ¥, pam documnentos an
[ {T clacimricn;, sujetos &  jos Términos: v condicionp:  pars  documenios clechdnicos disponides  en

Ch[l’lﬂ] Servicios de Ao w303 oomien Terms-gnd-Conditi ene Tepms-o-Cocuments aaoy. Sa Hame B atenddn sobre la limitscién da responsabliidad, le
iuspectiﬁnypmebas indamniEacian v (93 cusstiones legnies gus se estnblecen en oo mismos. So adviode 8 ousiguisr Hudsr de asle dotumento que b8
informiackn equl contenide reficjs (o9 reaultdos hallados por ke Sododad en ol mominio do Su inkorvencion exclusivamante y dentr de log

SGS-CSTC Standards {imttes de 183 mafrucciones del Clents, s ks hublers, Le Sociedad aofo soid mepensalie n respecto 2 su Chems y eito dooumento na
Technical Services =oonera a ks pertes de una transscedn pers earcer todos sus defechos y obBgadiones on virtud de g dotemmntes de 13 innsscoidn, Esta

€ documante soly puede epreduchsa en su lolalided, sin la aprobackin previa pov searilo de la Sociedad. Cualguer aliwacin, kawde o
(Qingdao) Co., Lid.] faksificackin no sutorzada del conienido o la apariecis de esle documenio &5 llegal v Jos infraclores puedan ser procesados con lodo el

poco da i ks A monds gus se indiqus lo cortrano, s reseisdes que & muesiran en este infomme de ensayo solo hardn elerendd a las
i muaEtris probdas y dichas muestras g2 conservaran soto duranta 30 dias.
SGS-CSTC Standards Technical Atenoion Para comprobar ta aslentiidad del iforme de ensayoinspeccion v e cerificado, contacis ton nosoiros en @ leléfono: (36.765)
Sarvices (Qingdan) Co,, Lid. B30T 1443 o oy Conmiu sdpctinico: GN_Doochedk. sgs.com

SGS Cunler, Ho. 143, Zhuzhou Road, Distito do Lacshan, Gingdao, China 266101 T, (B56-032) G089 9083 F, (86-532) 0368 4250
Laboraterio textil WPRLSESIT IR XL g X
[Consta & mismo lexioen chingl  Comrso slectronico sgs.chin .com
Miambro del Grupa SGS (SGS 84)
CERTIFICACION

Dofia Noelia Bueno Gonzaley, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores v de Cooperacion, certifica que la que antecede es traduccion fiel y completa al
espaiiol de un documento redactado en inglés. En Alpera, a 4 de enero de 2020,

CERTIFICATE

Ms Noelia Bueno Gonzalez, Sworn Translator-lnterpreter of English appeinted by the Spanish
Department of Foreign Affairs and Cooperadon, does hereby certify that the foregoing is the true and
complete translation to Spanish of a document written in English. In Alpera, on 4 January 2020.
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